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RESPOSTA A QUESTIONAMENTOS 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº. 030/2008 

 
 
 

Tendo em vista questionamento recebido: 
 
 
 “Solicitamos a gentileza de nos esclarecerem conforme 
abaixo: 
É solicitado na especificação técnica do lote 02: 
Subitem 2.2.16 – Lentes: F-number: 1,6 – 1,74. 
                           Distância focal: 18,4 – 22,12 mm 
Pergunto: 
Podemos oferecer um projetor com Lentes: F-number: 1,7 – 
2,07 e com Distância focal: 18,9 – 22,7 mm? 
 
Subitem 2.2.17. – TV Compatível com NTSC: 560 linhas 
Pergunto: 
Podemos oferecer um projetor com 540 linhas?” 

 
 

Para o questionamento acima, temos a esclarecer o que segue: 
 

 
Para atendimento ao Edital, em especial ao seu Anexo I – 
OBJETO, o fornecedor deverá garantir as características 
mínimas - iguais ou equivalentes àquelas especificadas, ou 
ainda superiores. 
Naturalmente, especificações inferiores às pré-definidas no 
Edital serão entendidas como não atendimento. 

 
 

São Paulo, 16 de janeiro de 2009. 
 
 
 
 

                         ____________________ 
Comissão de Licitação 


